Сообщаем Вам условия необходимые для монтажа стоматологических установок

· Подвод воды к месту монтажа установок, 1/2 дюйма, внутренняя резьба, высота от пола не более 120мм.

· Подвод воздуха к месту монтажа установок, 1/2 дюйма, внутренняя резьба, высота от пола не более 120мм.

· Подвод электричества 220V к месту монтажа установок

· Подвод канализации  к месту монтажа установок, труба диаметром 50мм, высота 50 мм
· Система  подачи воды  и канализация должны быть прочищены, во избежание засорения систем стоматологических установок 

Схема подключения:

Типичная конфигурация стоматологической установки
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[image: image2.emf]
Блок коммутации для подачи воды, воздуха и электроэнергии








